
PROTOCOLE

TECHNIQUE D’EMPREINTE 
KLIP-UP POUR IMPLANT 

KONTACT®



KLIP - UP

INDICATION

DESCRIPTION
Transferts d’empreinte Klip-Up en polyoxyméthylène (POM)

- Prise d’empreinte aisée, simple et rapide,
- Positionnement dans l’implant grâce à leur indexation.
- Disponibles en versions courte et longue.
- Se comportent comme des transferts Pick-Up destinés à  
   rester dans l’empreinte mais à ciel fermé.

Références Designations

KTU Transfert Klip-Up court

KTUL Transfert Klip-Up long

KDI Duplicata d’implant

DONNÉES TECHNIQUES

•Transferts Klip-Up court et long,

•Stabilité optimale grâce au cône,

•Système d’indexation STS,

•Aucun vissage.

Références Designations

K30TU Transfert Klip-Up Ø 3 mm

K30DI Duplicata d’implant Ø 3 mm

DONNÉES TECHNIQUES Ø 3 MM
•Transferts Klip-Up court et long,

•Stabilité optimale grâce au cône,

•Système d’indexation STS,

•Aucun vissage.



PROTOCOLE KLIP-UP

Retrait de la vis de cicatrisation. Mise en place du transfert Klip-Up. 

Le transfert se positionne grâce au STSystem.
Une fois le transfert engagé dans l’implant, 

appliquer une légère pression pour activer le 
transfert dans la connectique.

Prise d’empreinte. 

Utiliser porte-empreinte du commerce.

Déposer le matériau à empreinte 
autour du transfert.

AU CABINET



PROTOCOLE KLIP-UP
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AU LABORATOIRE

Revisser la vis de cicatrisation sur l’implant à 
l’aide du tournevis hexagonal.

Enclencher le duplicata sur le transfert Klip-Up 
après avoir repéré l’indexation puis l’enfoncer  

en exerçant une légère pression.

Couler la fausse gencive
et procéder ensuite à la coulée du plâtre.

AU CABINET

Retrait du porte empreinte.

 Après avoir respecté le temps de prise du 
matériau, retirer le porte-empreinte.

Le transfert Klip-Up reste dans le silicone.


